	序号
	技术性能参数名称
	参数要求

	1
	适用范围
	注：本设备和胃幽门螺杆菌检测试剂配合使用，用于临床通过13C呼气试验体外检测胃幽门螺杆菌。

	2
	资质要求
	Ⅱ类医疗器械注册证

	3
	技术参数
	

	▲3.1
	剂型
	胶囊剂，剂量≥75mg

	▲3.2
	开机预热时间
	≤20分钟

	3.3
	样品分析速度
	≤2分钟/对样品

	3.4
	检测样品浓度范围
	1%--6%

	3.5
	精密度
	δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%

	3.6
	稳定性
	在8小时内测量，C.V.不超过±2%

	3.7
	CO2线性
	CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.90

	▲3.8
	检测安全和准确性
	为保证标本检测安全准确性，设备检测应支持止回阀气袋。

	3.9
	设备使用期限
	≥8年

	3.10
	设备检测通道
	≥10通道

	
	设备自检功能
	具备

	★4
	配置需求
	注：填写配置清单

	4.1
	碳13呼气分析仪      
	1套

	4.2
	上机位软件             
	1套

	4.3
	电源线                       
	1根               

	4.4
	串口线                     
	1根                       


1、碳13呼气检测仪
★专机专用耗材：
碳13呼气检测仪开展的检测治疗项目
	序号
	检测（治疗）项目
	简称
	预估3年使用量（人份/台）
	备注

	1
	13C尿素呼气试验
	尿素【13C】片呼气试验药盒
	3000
	

	…
	
	
	
	

	说明：专机专用耗材需设备生产厂家提供相应证明材料。


2、液基薄层细胞制片染色系统 

	序号
	技术性能参数名称
	参数要求

	1
	适用范围
	用于脱落液基细胞及针吸细胞病理检查

	2
	资质要求
	产品具有Ⅰ类医疗器械注册证

	3
	技术参数
	注：此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国、军标要求进行明确）、报警及安全要求等，区分★号、▲号和一般指标

	3.1
	制片方式
	沉降式制片

	★3. 2
	最大制片量
	每批≥24份

	▲3. 3
	自动化
	样本加样、沉降、染色全自动完成，减少人为操作误差

	3. 4
	制片大小
	制片直径范围在12mm-16mm

	3. 5
	分离提取
	具备

	3. 6
	标本类型
	包含但不限于细胞液基细胞学制片：宫颈细胞、尿液细胞、纤支镜冲洗细胞、浆膜腔积液细胞和细针穿刺细胞等

	3.7
	染色方法
	支持包含但不限于巴氏染色、HE染色

	3.8
	染色控制
	能够自定义，以满足不同类型标本及调整染色时间

	★3.9
	染色液加入量
	可设置≤1.0ml加入量

	3.10
	控制系统
	彩色触控显示屏，可实时监测进程

	▲3.11
	多模式运行
	支持包含但不限于制片染色、单独制片等模式

	3.12
	废液处理
	具有废液回收系统

	★4
	配置需求
	注：填写配置清单

	4.1
	主机
	1套

	4.2
	废液回收桶
	1个

	4.3
	TBS报告系统
	1套


★专机专用耗材：

全自动液基薄层细胞制片机开展的检测治疗项目
	序号
	检测（治疗）项目
	简称
	预估3年使用量（人份/台）
	备注

	1
	液基细胞处理试剂及取材刷
	TCT试剂
	15000
	

	说明：专机专用耗材需设备生产厂家提供相应证明材料。


商务要求
★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点： 广州市天河区 。
2.交货期：合同签订之日起  90天内全部交货并安装调试完毕。
3.交货方式： 送货上门安装 。
（二）售后服务
1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 24 个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。
3.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括  提供≥2次针对临床的设备操作及清洁培训服务 ，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
4.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 24小时不间断 响应，    48小时内到达现场实施维修。 72 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
5.日常维护及服务标准： 设备送货时须提供使用手册或操作指南，使用非标设计的设备须提供维修专用工具以及备用电源连接线 。
6.其他服务要求： 设备验收时须提供设备技术手册及维修密码（如果有） 。
★（三）专利权和保密要求
投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）付款及结算方式
本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在120天内向乙方支付合同95%货款，剩余5%作为设备质量保证金于一年后无息支付。

（五）验收方式

由设备使用部门及设备管理部门根据医疗设备质量标准及采购合同进行验收。


